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1.摘要 

草甘膦(Glyphosate)作为无选择类除草剂,以其高效、低毒、廉价等特性被广泛

运用于全球各个农业和非农业领域 。国标 GB 5749-2022 规定饮用水中限量为

0.7mg/kg，GB 5750-2023 中使用离子色谱法测定草甘膦及其主要降解产物氨甲基

膦酸(Aminomethyl phosphonic acid, AMPA)，但氨甲基膦酸值并未参与计算总量，

因此不存在检测意义，但这导致整个分析时间也比较长。因此只需检测草甘膦本

身即可，可以明显缩短分析时间。 

2.仪器和关键试剂 

离子色谱仪：IC-20 带淋洗液发生器 

超纯水：18.2MΩ•cm 

水中草甘膦标准储备溶液：ρ=100mg/L 

3.实验 

3.1 标准曲线配制  

用纯水稀释标准溶液配置标准曲线浓度如下表： 

 

3.2 分析条件 

色谱柱：PAS-22-1 

淋洗液：35mM KOH等度 

流速：1.0mL/min 

进样量：50μL 

抑制电流：120mA 

3.3 分析过程 

以 3.1 的标准溶液，建立标准曲线，考察仪器的灵敏度和方法的线性。并把

离子名称 标准系列质量浓度（mg/L） 

草甘膦 0.01 0.02 0.05 0.10 0.20 
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此方法用于自来水样测试。 

自来水样过 0.22μM 滤膜和 H 柱后直接进样。 

3.4 实验结果 

3.4.1标准曲线如下 

标准图谱如下： 

 

    草甘膦相关系数优于 0.999，线性合格。 

 

 

3.4.2检测限 

  0.01mg/L 草甘膦标准品信噪比为 11.5，因此 LOQ 为 0.087mg/L，LOD 为
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0.0026mg/L。 

4.重复性测定 

    取 0.1mg/L 标准溶液，重复测试 6 次，保留时间 RSD 为 0.0286%，峰面积 RSD 为

0.482%。测试数据汇总如下： 

 

 峰面积 保留时间 

1 
0.01922 6.02 

2 
0.01935 6.017 

3 
0.01923 6.021 

4 
0.01941 6.02 

5 
0.01916 6.018 

6 
0.01931 6.017 

RSD% 0.4821 0.0286 

 

5.样品测定和回收率 

采用上述条件，对样品进行处理和测定，自来水样中未检出，加标 0.1mg/L，检出浓度为

0.0987mg/L，回收率为 98.7%。 
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6.总结 

    使用广州谱临晟科技有限公司 IC-20 系统，可以快速测定饮用水中的草甘

膦，检出限可以到 0.0026mg/L，满足饮用水中此指标的检出要求。 
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